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Zkusebni laboratof

tf. Budovatel 2830/3, 434 01 Most
Zkusebni laboratof &. 1078 akreditovana CIA die CSN EN ISONEC 17025:2018

Pracovisté: Laborator imisnich a emisnich méreni

Protokol o zkouskach €. 022/2023/LIEM

Pledmét zkougky: Venkovni ovzdusi

ZkuZebni specifikace: Kontinudini méfeni koncentrace polétavého prachu
(aerosolovych &astic) PM,,

Zadavatel: Severodeské doly a.s.

Smiouva o dilo &. : 15512021 - dle zhotovitele 4102366224 - dle objednatele

Vysledky zkougek se tykaji jen pfedmétu téchto zkoudek.

Bez pisemného souhlasu zkudebnl laboratoffe se nesml protokel reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedena roz3ilenéd nejistota méieni je soudinem standardn! nefistoty méfeni a koeficientu roz&ffeni k=2, coZ pro
normaélnt rozdélenf odpovida pravd&podobnosti pokryti cca 85 %.

Nejistota méfenl nezahmuje plispévek nejistoly vzorkovéant.

V plipadé, Ze rozéifena nejistota méfenl neni soutésti protokelu, je k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Laborato! neodpov(d4 za informace a parametry poskytnuté zikaznikem, tyto parametry a informace jsou oznadeny
hvézdickou ™.

Pokud byl vzorek odebran pracovnikem laboratofe, jednd se o odbér v rozsahu skreditace, na odbér vzorku
provedeny zékaznikem se rozsah akreditace nevziahuje a vysledky zkouek se vztahuijl ke vzorku tak, jak byl pFiat.
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vedouci zkuSebni laboratofe

technicky vedouci laboratofe LIEM 2| ;

Ing. David Hirman 2\ sutotes 20008 Ing. Luké% Andél

v Mosté, dne 28.2. 2023

Protokol vypracoval: Milo§ HoleGek 8. 1078 .
Potet vytiskil: 2 Vytisk &.: 2
Celk. potet stran: 6 Strana &.: 1
Potet pfiloh: 3
Rozdélovnik: vytisk &. 1 - zadavatel

vytisk &. 2 - laboratof



Pracovi§té: Laboratof imisnich a emisnich mé&feni

Protokol 0 zkouskach &.:  022/2023/LIEM Vytisk &.: 2
Celkovy po&et stran: 6 Strana &.: 2
Datum méfeni: 1.-28. 2. 2023

Misto méfent:

Lom, primyslova zéna, jihozapadni okraj mésta,
soufadnice: 50°35'21.562"N 13°39'27.128"E.

Poloha mista méfeni je vyznadena na mapé v plitoze 1

Zkoudky v rozsahu

akreditace provedeny dle: Kontinualni méfeni koncentrace polétavého prachu (aerosolovych

¢astic) PMyy 2 PM; s metodou radiometrickou, hybridni (radiometrie a
nefelometrie) a nefelometrickou, IMP104.3/LIEM (CSN EN 12341,
CSN EN 16450)

Zkousky mimo rozsah
akreditace provedeny dle: Méfeni doprovodnych meteorologickych podminek, IMP 113/LIEM
(Vysledky jsou oznaleny #)

Odchylky
od zkusebniho postupu: bez odchylek

Obsah
1 Cil mé¥eni
2 Méfené velic¢iny
3 Metoda méfeni a pouzité pFistroje
3.1 Aerosolové ¢astice PMy,
3.2 Mélené dopliiujici meteorologické podminky
3.3 Kontrola zafizeni
Parametry stanoveni
Imisni limit
Okolnosti méreni
Vysledky méfeni
7.1 Vysledky méfeni primé&mych dennich koncentrac!
aerosolovych &astic PM,, ve voiném ovzdusi, Tabulka 7
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Prilohy
Piiloha 1 Obr. 1 - Poloha méficiho mista v lokalité — letecky snimek
Priloha 2 Graf 1 - Priimérné 24 hodinové hodnoty métenych veliin

Priloha 3 Graf 2 - Primé&mé hodinové hodnoty méfenych veli&in



Pracovisté: Laboratof imisnich a emisnich méfFeni

Protokol o zkouskach &.; 022/2023/LIEM
Celkovy pocet stran: 6

Vytisk &.: 2
Strana &.: 3

1 Cil mé&Feni

Cilem monitorovani tirovné koncentraci aerosolovych &astic PM,, je poskytovat informace o imisni
situaci v okolf t&Zebnfho prostoru SD a.s. se zaméfenim pieviZné na okraje komundlni zdstavby sméfujici
k povrchovému lomu.

2 Mifené veliliny
M¢iFeny a vyhodnoceny byly koncentrace téchto latek:

Tabulka 1
. hodnota za | hodnota za | hodnota za
titka Jodeotky | o4 hodin | 1 hodinn | §minot
sstice PM B aritm. aritm.
aerosolové &astice PM;, pg.m primér primér méfeno

Doprovodné meteorologické velitiny (zkoulky mimo rozsah akreditace):
Piehled méfenych doprovodnych parametrii a zpiisob jejich vyhodnoceni jsou uvedeny v nasledujici
tabulce 2:

Tabulka 2
. hodrota za 24 hodnota za 1 hodnota za 1

parametr S hodin hodinu minutu
rychlost vétru # m.s’ aritm, primér aritm. primér méfeno
smér vétru # stupefi nehodnoceno | vektorovy soutet méfeno
teplota # °C aritm. primér aritm. primér méfeno
relativnf vihkost # % aritm. primér aritm. primér méfeno
slunetni radiace # W.n® aritm. primér aritm. primér méfeno
barometricky tlak # hPa aritm, primér aritm. prumér méfeno
sraZky # mm soudet soutet soudet

3 Metoda mé&Feni a poufité pfistroje

3.1 Aerosolové &astice PM,, (zkouSka v rozsahu akreditace)

Mgfeni bylo provedeno podie internich metodickych pokyni VUHU as. IMP104.3/LIEM (CSN EN
12341, CSN EN 16450) - "Zkouska kontinudlni m&feni koncentrace poletavého prachu (aerosolovych
éastic) PMy, a PM;5 v ovzdu$i metodou radiometrickou, hybridni (radiometric a nefelometrie) a
nefelometrickou” - kontinudilnim hybridnim prachomé&rem 5030 SHARP (mé&fen{ absorpce B-zdfeni a
rozptylu svétla) s vyhfivanou sondou a piedfazenym separdtorem &astic vétdich nez 10 pm PM10
DIGITEL DPM10/01/00.

Vyrobni &islo pouZivaného prachoméu 5030 SHARP : E - 538.

Vzorek ovzdusi je kontinudlng odebirdn pfes vstupni separétor aerosolovych astic PM,, do vyhfivané
sondy. Prochézi nefelometrickou celou, kde se mé&fi okamzZitd intenzita svétla rozptyleného &asticemi.
Céstice ze vzorku ovzdu$i se pak zachycujl na filtra¥nim pésu, kde je prib&¥n& stanovovira jejich
hmotnost metodou absorpce B—zaFent.



Pracovisté: Laboratof imisnich a emisnich méfeni

Protokol o zkou$kach &.: 022/2023/LIEM Vytisk &.: 2
Celkovy pocet stran: 6 Strana&.. 4

Koncentrace prachu je vyhodnocovdna na zakladé daji o intenzité rozptyleného sv&tla, hmotnosti
prachu na filtraBnim pdsu a pritoku a stavovych veli¥in vzorkovaného ovzdusi,

MgfFici zatizeni je umist&no v klimatizovaném prostfedi.

3.2 Dopliinjici meteorologiché podminky (zkonSka mimo rozsah akreditace)

Meéfeni dopliiujicich meteorologickych podminek bylo provedeno podle interniho metodického pokynu
VUHU a.s. IMP113 - "Obsluha méticich kontejnert”. Pro méFeni meteorologickych veli&in byla pouZita
nésledujici mé&tidla:

Tabulka 3
velitina mé&fidlo vyrobce
rychlost vitru anemometr W2t
smér vétru
teplota kombinované ¢idlo teploty a
relativni vihkost relativni vlhkosti HST C.T.M, Praha, s.r.o0.
siuneéni radiace pyranometr SG
barometricky tlak absolutni tlakovd sonda TS010
sraZkovy thrn sraZkomér SR 1t

33 Kontrola zafizeni

Kontrola a pfip. nastaveni prachoméru se providi 2x ro&né& pomoci etalontl v souladu s IMP 104.3 (CSN
EN 12341),

Laboratof LIEM se pravideln® ziastiiuje mezilaboratornich porovnavacich zkouek organizovanych
SZU Praha, v&etné srovndvacich m&feni mobilnich systémi.

4 Parametry stanoveni

Tabulka 4
. Mez s
interval Mez detekee . . Nejistota stanoveni
stanovitelnosti
1h 0,75 pp.m” 2,5 ug.m'3 <+ 5 %; min. 2}lg.rl'l'3
24h 03 upm’ 1 ppm® | <+5%; min. 0,Spg.m’
5 Imisni limit

V nésledujici tabulce 5 jsou uvedeny imisni limity pro ochranu zdravi lidi pro suspendované &astice
PM,, podle ptilohy &.1 k zdkonu &. 201/2012 Sb. o ochrané& ovzdusi,

Tabulka 5
Litka jednotky THoq Hoy
[pgm] {pgm]
50
suspendované &astice PMo pgm’> (povoleny potet prekroteni 40
< 35x za rok)




Pracovi$té: Laboratof imisnich a emisnich méfeni

Protokol o zkouskach &.: 022/2023/LIEM Vytisk €.
Ceikovy potet stran: 6 Strana &.:

6 Okolnosti méfenf
Rozptylové podminky v severo&eském regionu dle udaja CHMU - pobotka Usti nad Labem:

http: . chimuul ong

Tabulka 6 inor 2023
[0 Jobrd 1.a24. 18.a221. 24. a%26.
1 .. &st dne mimé nepfiznivé  |5-,11., 12, 17,27, 28.
2 ... mirné nepfiznivé 6.a% 10., 13, aZ 16., 22., 23.
3 ... &ast dne nepliznivé
4 ... nepfiznivé

V pfipadé poruchy nefelometru v prachoméru jsou pouZity pfimo hodnoty B-koncentrace.

Cidlo pro rychlost a sm&r v&tru neposilalo hodnoty
01.02.2023 18:33 a202.02.2023 08:52 a 03.02.2023 16:20 a2 06.02.2023 14:32,

7 Vysledky méFeni

Hodnoty 24 hodinovych koncentraci acrosolovych &dstic PM,, a 24 hodinovych hodnot doprovodnych
meteorologickych velitin z m&feného obdobi jsou uvedeny na strané 6 v tabulce 7 vietné statistického
vyhodnoceni. Interval integrace 24 hodinovych hodnot je od 0:00 do 23:59 kaZdého dne. V pfiloze 2
v grafu 1 spoletné s doprovodnymi meteorologickymi veli¢inami {(mimo barometricky tlak) je prib¢h
dennich hodnot porovnén s imisnim limitem pro denn{ primémé koncentrace suspendovanych &dstic
PM, (THd) 50 pg.m™ podle prilohy &. 1 k zékonu &. 201/2012 Sb. o ochran& ovzdusi. V ptiloze 3 v grafu
2 je uveden pribsh hodinovych hodnot. Jednotky veligin v grafech jsou shodné s jednotkami uvedenymi

v tabulce 7 na strané 6.



Pracovitd: Laboratof imisnich a emisnich mé&feni

Protokol o zkoulkdch &.:  022/2023/LIEM Wytlsk &.:
Cetkowy pofst stran: 6 Strana &.:

7. 1 Vysledky mdfeni promésrnych dennich koncentraci aerosolovych &dstic PM,, ve voiném ovzdudi
a doprovodnych meteorclogickych valitin.

Tabulka 7
misto méfeni.  Lom —
2023 lkoncentrace rychiost| teplota rel. siun. | barom. | sraZkovy
dnor PM,q vislru # # vihkost #|radiace #| tak # | ¢hm #
den | [pgm3) |pozn.| ms']| [y [%] pw.m? | [hPa) [mm]
1 8 3) 43 4.1 82,2 404 082 74
2 -] 3} 35 3.5 89,6 57.4) 987 43
3 9 3} 31 4.4 93,1 232 286 18,0
4 6 3| 18] 801 70,1 1000 40
5 25 3) | -3,o| 85,5 63,1 1005 0,0
] 54 1), 3 0,8 -4.9 97 91 285 1005 0,0
7 80 0,3 46 923 83,5 1008} 0,0]
8 147 08 4.2 886 63,0 1008 0.0
) 47 D3 -29] 82,6 85.8| 1003 00
10 52 ] 09 =17 90,7 56;8' 1003' 0,0
1 25 18 31 84,0 58,3] 1000' 0,3
12 11 09 8,1 96,8 29,8 1005 (1%
13 22 2 0,2 47 96,5 322 1008 0.0
14 29 05 28 99,5 328 1004 0,0
15 22 0.8 0.2 88,5 18,8 999 0,0
16 54 05 0.7 992 487 904 0.0
17 39 1,7 88 949 271 988 06
18 7 2,7 g.;l 88,8. 250, 986 46
19 1.7 6,1 88,2 31,0 987 6,3
20 10 l 23 84 72,7 61,9 988 04
21 8 24 99| 778 38,3' 888 00
22 23 i 03 81 89,1 42,0 985 0,0
23 86 0,1 68 958l 508 s 16
29 19 18 6,3 80,4 58,2 974 11
25 I 17 14 801 39,91 971 22
26 S 1,9 -0,1 77,5 85,7 888| 0,2
18 1.4 -1, 789 77.8] 985 0,0
19 | 20l o2l  era] 1224l  ew o.ol
29 4 3 88 81 994 511
2 0,1 48 67,4 189 9710 0.0
PR e e St s
28 26 28 28 | ;—!I 28 28

poznamka k méfeni PM,,: 1) Po vypadku elektfiny nejsou data PM,, 08.02.2023 08:31 a¥ 12:38.
2) Po vypadku elekifiny nejscu data PM,g 13.02.2023 09:56 a2 14:07.
3) Cidlo pro rychlost a smér vEtu neposilalo hodnoty v 2ase
01.02.2023 18:33 aZ 02.02.2023 08:52 a 03.02.2023 16:20 a2 06.02.2023 14:32.

Kaonec pratokolu



Pifloha 1
k protokolu &.: 022/2023/LIEM

Obr.1 Poloha méficiho mista v lokalité — letecky snimek

. Misto méfeni: Lom

LIEM Lom
VUHU a.s Most unor 2023



Pfiloha 2

k protokolu &.: 022/2023/LIEM
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Graf1 Primémé 24 hodinové hodnoty méfenych velicin (interval - 0
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Pfiloha 3

k protokclu &.: 022/2023/LIEM

Graf2 Pramérné hodinové hodnoty méfenych velitin
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